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Instructions pour lõutilisation des applications 

logicielles dédiées au Tensiomètre  

Tensiomètre  
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Avant lõutilisation 

Application BPM Oucare 

Après lõutilisation 

Appendice  

Présentation générale 

Page principale 

Partie1 : Réglages initiaux 

Partie2 : Mesures en temps réel 

Partie3 : Données de mesures 

Partie4 : Analyse graphique 

Partie 5 : Paramètres dõutilisation 

Plan 
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Avant lõutilisation 

ÉLõapplication BPM Oucare est compatible avec : 

¸ Smartphones Android (Android 2.3 & au dessus)  

¸ Tablettes Android (Android 3.0 & au dessus)  

¸ iPod/iPhone/iPad (iOS 4.3 & au dessus) 

ÉPour obtenir la liste complète des appareils 

(smartphone , tablettes) utilisables avec lõapplication 

BPM Oucare, merci de vous reporter ¨ lõappendice 
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Avant utilisation  (suite)  

ÉInstaller lõapplication BPM Oucare de Google play ou 

Apple store en tapant « BPM Oucare » ou en scannant les 

codes QR ci-dessous :  

¸ Google Play : 
https://play.google.com/store/apps/details?id=oucare.ou6001an&feature=more_from_develo
per#?t=W10.  

 

 

 

¸ App Store :  https://itunes.apple.com/tw/app/bpm -oucare/id572458228?mt=8  

     

https://play.google.com/store/apps/details?id=oucare.ou6001an&feature=more_from_developer
https://play.google.com/store/apps/details?id=oucare.ou6001an&feature=more_from_developer
https://itunes.apple.com/tw/app/bpm-oucare/id572458228?mt=8
https://itunes.apple.com/tw/app/bpm-oucare/id572458228?mt=8
https://itunes.apple.com/tw/app/bpm-oucare/id572458228?mt=8
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ÉEnlever la protection du smartphone/tablette pour 

éviter une mauvaise connexion. 

ÉAjuster le volume sonore du smartphone/tablette au 

maximum. 

ÉPositionner le smartphone/tablette en mode 

« avion » pour éviter toute interruption des mesures 

par un appel ou SMS. 

É La résolution recommandée des smartphone est au 

dessus de 480x800 pixels. 

Avant utilisation  (suite)  
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ÉQuitter toutes autres applications qui utilisent les 

fonctionnalités de la prise casque. 

ÉLes fonctionnalités du microphone et du haut parleur 

seront désactivés lorsque le câble du tensiomètre 

sera connect® ¨ lõappareil. 

Avant utilisation  (Suite)  
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ÉSélectionner la position du curseur correspondant à 

l(OS de votre appareil smartphone/tablette  

Avant lõutilisation (Suite)  

¸ Mode 1 : Appareil Android  

¸ Mode 2 : Appareils iOS 
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Les exemples suivants sont ceux 

dõappareils Android ou Ios 
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ÉCette page sera affichée durant deux 

secondes et vous permet dõentrer 

dans la page principale pour 

commencer la mesure. 

Présentation générale de  
BPM OUcare (Android)  

¸ Nom du produit  

¸Version de lõappli (OU-6001AN) 
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ÉCette page sera affichée durant deux 

secondes et vous permet dõentrer 

dans la page principale pour 

commencer la mesure. 

Présentation générale de 
BPM OUcare (iOS) 

¸ Nom du produit  

¸ Version de lõappli (OU-6001AP) 
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Page principale  
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Explication des Icones 

Nom de lõutilisateur 

(Lien avec la page 

« réglagede lõutilisateur ») 

Retour à la page précédente 

Lien avec le site internet 

pour plus dõinformations 

Commencer la mesure 

Afficher et éditer les mémoires 

Faire les réglages initiaux 

sur lõappareil 

Analyse graphique 

Définition des langues et 

de lõinterface 

12 



We care ALL YOU CARE 13 

Page principale  (Android)  

Nom dõutilisateur:  
Utilisateur en cours ou d®finition dõun 

autre utilisateur 

Retour  : 
A la page précédente 

Information :  
Lien vers le site web 

www.oucare.com  

Mesures: 
Début de la prise de mesure. 

mage de lõappareil KP7710 

apparait lorsque la connexion  

entre le tensiomètre et le 

smatrphone/tablette est correcte.  


